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Materiale și tehnici moderne, inovative 
în chirurgia craniană 

 
Introducere 
 
Partea I: Studiu teoretic 
 
Capitolul 1 –Stadiul actual privind biomaterialele utilizate la execuția protezelor 
pentru cranioplastie 
 
1.1. Considerații medicale privind cranioplastia –afecțiuni medicale, tehnici 
chirurgicale, tipuri de proteze intracraniene, fenomene de interfață, condiționări 
clinice 
 
1.2. Tipuride proteze pentru cranioplastie –avantaje și dezavantaje, aspecte privind 
design-ul protezelor pentru cranioplastie, limitări existente 
 
Capitolul 2 -Biomateriale utilizate la execuția protezelor pentru cranioplastie 
 
2.1. Tipuri de biomateriale 
Osul autolog 
Materiale metalice –Titanul 
Cimenturi PMMA 
PEEK 
Hidroxiapatita 
Fosfatul de calciu 
 
2.2. Evaluarea utilizării protezelor intracraniene în neurochirurgie cu ajutorul studiilor 
retrospective privind rata de succes a protezelor craniene 
Grefa osoasă autologă 
Materiale metalice 
Materiale polimerice 
Materiale ceramice 
 
2.3. Tendințe actuale în domeniul protezelor pentru cranioplastie și al biomaterialelor 
utilizate 
 
Partea a II-a: Cercetare experimentală 
 
Capitolul 3 -Obiectivele și planul de lucru experimental 
3.1. Planul de lucru experimental 
3.2. Materiale și metode utilizate 
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Capitolul 4 - Proiectarea și obținerea unor proteze craniene innovative 
4.1. Realizarea experimentală a unei proteze personalizatepentru cranioplastie, 
utilizând procesarea imagisticii medicale și tehnologie de imprimare 3D –studiu de 
caz 
 
4.2. Proiectarea și realizarea unei proteze pentru cranioplastie cu design inovativ 
 
Capitolul 5 - Proiectarea, obținerea și caracterizarea unor proteze intracraniene din 
titan, cu suprafața funcționalizată 
 
5.1. Proiectarea și realizarea tehnologiei de acoperire cu nanoparticule de seleniu a 
unei proteze intracraniene din titan 
 
Investigarea distribuției dimensiunilor nanoparticulelor și potențialul Zeta (DLS) 
 
Investigarea morfologiei nanoparticulelor de seleniu prin microscopie electronică 
TEM/EDS 
 
5.2. Caracterizarea protezei intracraniene din titan cu suprafața modificată 
 
5.3. Testarea compatibilității biologice a protezei intracraniene din titan cu suprafața 
modificată 
 
Aderența fibroblastelor la plasa de titan acoperită cu nanoparticule de seleniu 
 
Capitolul 6 - Concluzii 
 
6.1. Noi direcții în domeniul protezelor intracraniene 
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